
Dobór łyżek systemu Border-Lock 
Przy zachowanym uzębieniu 

------- ---------------------------------------

Techniki pobierania wycisku 
Łyżki Borderlock zostały opracowane pod kątem techniki monofazowej i dwuwarstwowej-jednoczasowej. W przypadku techniki monofa­

zowej łyżka jest napełniana wyłącznie jednym materiałem wyciskowym, w przypadku techniki dwuwarstwowej-jednoczasowej łyżka jest 

napełniana 2 materiałami wyciskowymi o o różnej lepkości, którymi jednocześnie pobierany jest wycisk. 

Wybór łyżki 
Wybór odpowiedniej łyżki odbywa się poprzez ustalenie rozmiaru cyrklem (Rys. l) w ustach pacjenta. Końce niebieskich, ruchomych 

płytek pomiarowych muszą zostać umieszczone w punktach M2 i P2 (rys. 2 i 3). W przypadku pomiaru w szczęce pomiar jest dokonywany 

przedsionkowo, w przypadku żuchwy odjęzykowo. Po dokonaniu pomiaru przykładamy cyrkiel do szablonu- nie zmieniając kąta jego roz­

warcia. Kiedy płytki pomiarowe w pełni pokryją któryś z czarnych konturów na szablonie, wtedy mamy ustalony nr łyżki. Zaleca się zano­

towanie nr łyżki w karcie pacjenta. Umieszczamy łyżkę w ustach pacjenta. Kontrolujemy dokładnie jej ułożenie względem zębów mądro­

ści, albo guzków zatrzonowych. 

Klej do łyżek: nie jest konieczny, ale zalecany 
W przypadku prawidłowego stosowania łyżek Borderlock stosowanie klejów lub lakierów klejących nie jest konieczne w przypadku ela­

stomerów lub polieterów. Stosowanie kleju zaleca się jednak z obydwu poniższych powodów: 

l. Klej zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas wyjmowania łyżki 

2. Klej kieruje termiczny i polimeryzacyjnyskurcz w kierunku brzegu łyżki. W ten sposób eliminuje wpływ na posadowienie wycisku. 

Proszę stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta materiału stosowanego do pobierania wycisku. lm dłuższy czas schnięcia 

kleju, tym mocniejsze wiązanie. 

Napełnianie łyżki 

Łyżkę napełniamy materiałem monofazowym lub bazowym do poziomu l mm poniżej jej brzegu. Poza tym przykrywamy nim w% obszar 

podniebienia. 

Materiał korekcyjny 
Odwzorowywane zęby pokrywamy materiałem korekcyjnym, a następnie nanosimy jego niewielką ilość w zrobionym wcześniej niewiel­

kiemu zagłębieniu w masie bazowej, odpowiadającemu obszarowi odwzorowania. 

Użycie łyżki Borderlock 
Napełnioną materiałem łyżkę umieszczamy w ustach pacjenta. W wyniku tego, część masy przemieszcza się ponad brzegiem łyżki w 

obszar przedsionkowy. Przez szczeliny pod brzegiem łyżki masa również ucieka do obszaru przedsionkowego. Zarówno w przypadku od­

wzorowania szczęki, jak i żuchwy, należy krótko pomasować policzki i wargi pacjenta, ponieważ w ten sposób cała łyżka zostanie otulona 

masą. 

Wyciąganie wycisku 
Jak tylko materiał wyciskowy ulegnie polimeryzacji możemy łyżkę usunąć. W przypadku szczęki należy krótko docisnąć łyżkę w kierunku 

podniebienia, żeby można ją byto łatwiej usunąć. W przypadku żuchwy uwalniamy łyżkę dociskając ją do żuchwy, którą jednocześnie 

podtrzymujemy od dołu ręką. Ten sposób ułatwia wyjęcie łyżki. 

Dezynfekcja wycisku 
Proszę kierować się zaleceniami producenta stosowanej masy. 

Te produkty są sprzedawane wyłącznie lekarzom stomatologom i technikom dentystycznym, jak również osobom działającym na ich zle-

cenie. 
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Rys. 3 szablon dla żuchwy 



Dobór łyżek systemu Border-Lock 
Przy braku zachowanego uzębienia 

W tym miejscu zostanie przedstawiony wyłącznie sposób doboru łyżki Borderlock w przypadku bezzębia. Technika pobierania wyci­

sku czynnościowego jest opisana w odrębnej instrukcji. 

Ustalanie rozmiaru łyżki dla żuchwy: 
l. Końce cyrkla pomiarowego służą do określenia odległości pomiędzy obydwoma guzkami zatrzonowymi. 

2. Przykładamy końce cyrkla (zachowując rozstaw) do szablonu. Jeżeli końcówki mieszczą się pomiędzy wgłębieniami o tych samych nu­

merach, oznacza to, że znaleźliśmy odpowiednią łyżkę. 

Wybór odpowiedniej łyżki odbywa się poprzez ustalenie rozmiaru cyrklem (Rys. l) w ustach pacjenta. Końce niebieskich, ruchomych 

płytek pomiarowych muszą zostać umieszczone w punktach M2 i P2 (rys. 2 i 3). W przypadku pomiaru w szczęce pomiar jest dokonywany 

przedsionkowo, w przypadku żuchwy odjęzykowo. Po dokonaniu pomiaru przykładamy cyrkiel do szablonu- nie zmieniając kąta jego roz­

warcia. Kiedy płytki pomiarowe w pełni pokryją któryś z czarnych konturów na szablonie, wtedy mamy ustalony nr łyżki. Zaleca się zano­

towanie nr łyżki w karcie pacjenta. Umieszczamy łyżkę w ustach pacjenta. Kontrolujemy dokładnie jej ułożenie względem zębów mądro­

ści, albo guzków zatrzonowych. 

Ustalanie rozmiaru łyżki dla szczęki: 
l. Ustalamy największą odległość pomiędzy policzkowymi powierzchniami grzbietu wyrostka. 

2. Przykładamy końce cyrkla (zachowując ustalony wcześniej rozstaw) do szablonu. Jeżeli końcówki obejmują wypukłości o tych samych 

numerach, oznaczo to, że znaleźliśmy odpowiednią łyżkę. 

Klej do łyżek: nie jest konieczny, ale zalecany 
W przypadku prawidłowego stosowania łyżek Borderlock stosowanie klejów lub lakierów klejących nie jest konieczne w przypadku ela­

stomerów lub polieterów. Stosowanie kleju zaleca się jednak z obydwu poniższych powodów: 

l. Klej zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas wyjmowania łyżki 

2. Klej kieruje termiczny i polimeryzacyjnyskurcz w kierunku brzegu łyżki. W ten sposób eliminuje wpływ na posadowienie wycisku. 

Proszę stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta materiału stosowanego do pobierania wycisku. lm dłuższy czas schnięcia 

kleju, tym mocniejsze wiązanie. 

Proszę kierować się zaleceniami producenta stosowanej masy. 

Te produkty są sprzedawane wyłącznie lekarzom stomatologom i technikom dentystycznym, jak również osobom działającym na ich zle­

cenie. 
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Rys. 2 szablon dla szczęki i żuchwy 
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