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Wycisk czynnościowy z zastosowaniem silikonów wiążących addycyjnie - instrukcja użycia PL 
 

Informacje ogólne: 
Bisico oferuje szczególnie zróżnicowane spektrum materiałów wyciskowych nadających się dla wszystkich obszarów 
stomatologicznych technik wyciskowych. 
Również w technice wycisku czynnościowego, silikony wiążące addycyjnie udowadniają swoją przewagę nad innymi 
systemami 
Są one co do zasady ugniatane ręcznie w proporcjach 1:1, lub mieszane szpatułką na bloczku. Proszę unikać kontaminacji 
pomiędzy komponentami poprzez zamianę łyżek, pokrywek lub zamknięć. 
Wskazówki odnośnie odwzorowania obrzeży z użyciem Function: 
Warunkiem koniecznym do wykonania wycisku czynnościowego jest specjalnie w tym celu precyzyjnie wykonana łyżka 
indywidualna. Oprócz stosowania kleju do łyżek, jest również warte polecenia zaplanowanie odpowiedniej, mechanicznej 
retencji wycisku w łyżce indywidualnej. Dlatego na wewnętrznej stronie łyżki indywidualnej powinny być wyfrezowane rowki 
retencyjne oraz ewentualnie należy wyposażyć brzeg łyżki pewną ilością otworów retencyjnych, w celu polepszenia adhezji 
wycisku odwzorowującego obrzeże. 
Stosując klej do łyżek przy odwzorowaniu obrzeży, należy pokryć nim łyżkę tylko w samym obszarze odwzorowywanych 
obrzeży. 
W celu odwzorowania obrzeży stosujemy Function (wystarczy po ½ łyżki komponentu A i B), mieszamy składniki przez ok. 30 
sekund, a następnie napełniamy masą dołączoną do zestawu strzykawkę. 
Function nakładamy równomiernym paskiem na brzeg łyżki indywidualnej, w razie potrzeby modelujemy ręcznie i 
bezzwłocznie umieszczamy w ustach pacjenta w celu wykonania przez niego ruchów czynnościowych. 
Mamy na to ok. 60 sekund. Potem materiał ma się w spokoju utwardzić, nie poddawany działaniu jakichkolwiek 
dynamicznych sił. 
Linia A-H jest podczas odwzorowania obrzeży pomijana i powinna być odwzorowana w odrębnym kroku, w celu 
zoptymalizowania dopasowania planowanej protezy. 
Alternatywnie do odwzorowania obrzeży, zamiast Function można użyć masy Perfect, wiążącego addycyjnie silikonu o 
konsystencji soft-putty. Dołączoną do zestawu strzykawkę można zamówić osobno. 
Podstawowy wycisk korekcyjny: 
W podstawowym wycisku korekcyjnym szczęki i żuchwy należy uwzględnić oddzielne aspekty. W obu przypadkach jest 
godne polecenia, uprzednie posmarowanie powierzchni łyżki aż do obszaru obrzeża czynnościowego, klejem do łyżek w 
celu polepszenia adhezji materiału korekcyjnego. 
1. Żuchwa z zastosowaniem Mandisilu: 
Mandisil to specjalny silikon opracowany wyłącznie do korekcyjnego odwzorowania żuchwy, którego konsystencja i 
zdolność zapływania są zoptymalizowane na kompresję i właściwości anatomiczne żuchwy. 
Paski o długości ok. 5 cm komponentów A i B masy Mandisil wyciskamy i mieszamy na bloczku, następnie nakładamy na już 
odwzorowane obrzeże łyżki indywidualnej i umieszczamy w ustach pacjenta. Po maks. 3 ½ minuty możemy wyjąć zrobiony w 
ten sposób gotowy wycisk czynnościowy. 
2. Szczęka z zastosowaniem S4: 
W szczęce, ze względu na znacząco większą powierzchnię, panują zupełnie inne warunki kompresji, jak w żuchwie. 
Dlatego jest godne polecenia, w przypadku dobrze wykształconych struktur kostnych, stosowanie S4 (dokładnie 
zapływającego silikonu korekcyjnego bez właściwości tiksotropowych). 
Jeżeli w szczęce nastąpił już zanik kości, wtedy należy zastosować mieszaninę S4 i Mandisilu w celu kompensacji atrofii. 
W zależności od stopnia zaniku kości można odpowiednio dopasować proporcje pomiędzy S4 i Mandisilem. Pobieranie 
wycisku przebiega analogicznie do żuchwy i może on zostać wyjęty z ust pacjenta po maks. 3 ½ minuty. 
Odwzorowanie przedsionka z użyciem masy Perfect: 
Po umocowaniu obu wycisków czynnościowych w poprawnej względem siebie pozycji przy pomocy twardego silikonu (np. 
Labosil blue), można ostatecznie przystąpić do odwzorowania części przedsionkowej z yżyciem masy Perfect, w celu 
zachowania różnych statycznych i kosmetycznych parametrów, jak np. lini uśmiechu, linii kłów albo płaszczyzny strzałkowej. 
Bliższe informacje odnośnie tego etapu otrzymają Państwo na życzenie. 
Specjalne wskazówki odnośnie wycisku wstępnego: 
W przypadku bezzębia, wycisk wstępny zwykle wykonuje się jako topograficzny wycisk z użyciem alginatu na łyżce 
konfekcjonowanej. 
Niestety, takie wyciski osiągają mierny stopień jak chodzi o precyzję i są z zasady w pełni zbyt rozciągnięte. Do tego 
dochodzi, że po stwierdzeniu oczywistych błędów odwzorowania, nie mamy żadnych możliwości ich skorygowania. Te 
problemy możemy w dużym stopniu obejść w ten sposób, że pobierzemy wycisk wstępny silikonem Labosil blue, który po 
wyciągnięciu z łyżki można później opracowywać i korygować. 
Labosil blue jest szczególnie stabilnym, bardzo twardym silikonem mieszanym ręcznie, który również przy braku stabilnej formy 
łyżki konfekcjonowanej dostarcza dokładnych wyników przy zastosowaniu szyny „Ludwigs-Technik”. 
Dla zwiększenia precyzji należy wycisk wstępny wykonany z pomocą Labosil blue uzupełnić odwzorowaniem obrzeży 
(Function) i całość skorygować Mandisilem/S4. 
Dodatkowe informacje na temat znanego pod nazwą „Ludwigs-Technik”, rozwiniętego przez Horsta Ludwiga, systemy 
protetycznego przy bezzębiu otrzymacie Państwo na życzenie!. (patrz również katalog Bisico). 
Pozostałe wskazówki: 
W celu uzyskania modeli o najwyższej możliwie jakości ich powierzchni, należy odczekać 2-3 godzin przed ich odlewanie 
odlewaniem. 
Dezynfekcja: 
Wyciski pobrane z pomocą ww. materiałów można sterylizować wszystkimi zwykłymi metodami. 
Przechowywanie: 
Silikony do wycisków produkcji Bisico należy stosować w temperaturze pomieszczenia wynoszącej ok 25ºC. Większe zapasy 
przechowywane przez dłuższy czas należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach. Należy unikać temperatur 
powyżej 30 ºC. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
Ograniczenie odpowiedzialności: 
W przypadku wad materiałowych lub w przypadku oczywistej utraty funkcjonalności produktu, odpowiedzialność firmy 
Bisico ogranicza się do wymiany takiego materiału po kontroli przeprowadzonej w fimie Bisico. Wymagania wykraczające 
po za powyższy zakres, szczególnie takie, które są rezultatem stosowanej metody pobierania wycisku lub wynikają z błędów 
użytkownika są wykluczone. 
Skutki uboczne i kontrakcje: 
Stosowanie rękawiczek lateksowych i preparatów hamujących krwawienie może wpływać na reakcje silikonów wiążących 
addycyjnie. 



Strona 2 z 2 

Wskazówki odnośnie ekologii: 
Silikony wyciskowe produkcji Bisico w małych ilościach (np. wystarczającej na jeden wycisk) oraz w pełni utwardzone, mogą 
być utylizowane z odpadami komunalnymi. Niespolimeryzowane (nieutwardzone)  silikony muszą zostać utwardzone przed 
ich utylizacją! 
Właściwości fizyczne: 

 Labosil blue Function Perfect Mandisil S4 
Konsystencja: Putty Putty Softputty Medium Light 

Kolor (składnik B): Niebieski Oliwkowy Zielony Niebiesko 
zielony Niebieski 

Skurcz liniowy (maks. w %): 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Twardość końcowa (ok. w shore A): 90 60 48 48 50 
Czas mieszania (w sekundach): 30 30 30 30 Nie dotyczy 
Czas plastyczności (ok. w min/s, od początku mieszania): 2:00 2:30 2:30 2:15 2:30 
Pozostaje w ustach pacjenta (maks. ok. w m/s): <3:00 3:30 3:00 3:00 3:00 
ISO 4823, Typ: 0 0 0 2 3 
Wszystkie silikony Bisico wiążące addycyjnie można przechowywać 2 lata 

 
Opakowania i numery referencyjne: 

Labosil blue (90 shore A) 
Op. 660 ml 
Składnik A i B a’ 330 ml 
2 łyżeczki dozujące 

Mieszanie ręczne/putty 
Nr ref. 01010 

Mandisil 
Op. 200 g/150 ml 
Składnik A i B a’ 100 g 
2 klucze do tub 

Średnio zapływająca/medium 
Nr ref. 01220 

Perfect 
Op. 730 g/600 ml 
Składnik A i B a’ 365 g 
2 łyżeczki dozujące 

Mieszanie ręczne/softputty 
Nr ref. 01310 

Function 
Op. 300 g/208 ml 
Składnik A i B a’ 150 g, 10 g klej, 
2 łyżeczki dozujące, strzykawka 

Mieszanie ręczne/putty 
Nr ref. 01350 

S4 
Op. 200 g/150 ml 
Składnik A i B a’ 100 g 
2 klucze do tub 

Łatwo zapływająca/light 
Nr ref. 01260 

S4 automix 
3x kartusz 50 ml, 18 końcówek 
mieszających, 10 końcówek 
wewnątrzustnych 

Łatwo zapływająca/light 
Nr ref. 71700 

 
Made In Germany 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!  

 

Uwaga! Materiały opisane kursywą w kolorze szarym w tekście oraz tabelach, są niedostępne na terenie Polski! 
 

bisico 
Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG 
Postfach 100693, D-33506 Bielefeld, Deutschland 
Rev. Nr.: 65500-03.2015 

Wyłączny i autoryzowany dystrybutor  w polsce: 
Olident sp. z o. o., Depot Sp. k. 
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 1 b 
Tel: +12/29 00 502, +12/650 70 10, 
info@olident.com, www.olident.com 
wersja 01/2018 

 

mailto:info@olident.com
http://www.olident.com/

	Informacje ogólne
	Wskazówki odnośnie odwzorowania obrzeży z użyciem Function
	Podstawowy wycisk korekcyjny
	Żuchwa z zastosowaniem Mandisilu
	Szczęka z zastosowaniem S4
	Odwzorowanie przedsionka z użyciem masy Perfect
	Specjalne wskazówki odnośnie wycisku wstępnego
	Pozostałe wskazówki
	Dezynfekcja
	Przechowywanie
	Ograniczenie odpowiedzialności
	Skutki uboczne i kontrakcje
	Wskazówki odnośnie ekologii
	Właściwości fizyczne
	Opakowania i numery referencyjne
	Dostępność na terenie Polski


