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Produkty z aluminium - instrukcja sterylizacji PL 

                                                                                                                                      
 

 Procedura dezynfekcji i sterylizacji powinna zostać zwalidowana(1) 

 Nie stosować żadnych termicznych środków dezynfekcyjnych. 

 Nie stosować kąpieli ultradźwiękowej. 

 Należy dokładnie stosować się do wskazówek producentów stosowanych środków 

dezynfekcyjnych: niektóre z nich nie nadają się do wyrobów z aluminium. 

 Produkty te są najczęściej wytworzone z oksydowanego aluminium. Stosując niektóre środki 

chemiczne można doprowadzić do przebarwień na powierzchni produktu. 

 Prosimy nie stosować żadnych środków czyszczących o zbyt wysokiej zawartości zasad lub 

kwasów. Zalecamy stosowanie roztworów o wartości pH 4-8. Proszę się zawsze dokładnie 

zapoznać z informacjami podawanymi przez producenta stosowanego środka. Szkody 

spowodowane stosowaniem nieodpowiednich środków do dezynfekcji nie są powodem do 

roszczeń gwarancyjnych. 

 Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodpowiedniego 

obchodzenia się z produktem. Proszę pamiętać: stosowanie myjek ultradźwiękowych może 

być przyczyną przebarwień. 

 Następujące metody sterylizacji są dopuszczalne bez żadnych ograniczeń: autoklaw (134 °C), 

sterylizacja chemiczna (132 °C), sterylizacja gorącym powietrzem (180 °C). 

 Prosimy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta stosowanego urządzenia 

odnoście czasów sterylizacji. 

 Dodatkowo proszę uwzględnić prawodawstwo obowiązujące w Państwa kraju i przepisy 

dotyczące higieny w praktykach lekarskich lub szpitalach. Dotyczy to w szczególności różnych 

wymagań w odniesieniu do inaktywacji prionów (nie dotyczy USA). 
 

(1) Walidacja - działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że 

procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych 

wyników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja 05/2019 
Zastrzeżenie: 

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą 

obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron 

trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. 

Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany 

wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi 

warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów. 

 

 

 


