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INFORMACJE O PRODUKCIE 
 

Szczotki do polerowania szkliwa i stomatologicznych materiałów do wypełnień. Wyłącznie do stosowania na szkliwie. Przy 

kontakcie ze śluzówką istnieje ryzyko jej uszkodzenia. Mocowanie na kątnicę. 

Uporal® C (z węglikiem krzemu)- do opracowywania wypełnień z amalgamatu i metali. Nie wymaga stosowania pasty 

polerskiej. Można stosować zarówno na mokro, jak i na sucho. 

Uporal® D (z Diaduritem®) - twardsze włókna nasycone pyłem diamentowym, przeznaczone do polerowania ceramiki, 

kompozytów lub podobnych materiałów używanych do wypełnień. 

 

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE STOSOWANIA 

Przygotowanie do ponownego użycia (czyszczenie, dezynfekcja, sterylizacja) omówione w odrębnym dokumencie 

„Sterylizacja instrumentów obrotowych”. 

W celu uzyskania optymalnych wyników utrzymywać zalecane obroty w zakresie 1.000-5.000 min-1 (UpM). Nieprzestrzeganie 

górnej granicy zalecanych obrotów prowadzi do podwyższenia stopnia ryzyka. Należy unikać wysokich temperatur ze 

względu na zagrożenie uszkodzenia miazgi. Czas polerowania wynosi maksymalnie 15 sekund. Praca przerywana, 

względnie polegająca na „wklepywaniu” z lekkim naciskiem. Chłodzenie wodą w razie potrzeby. Nie jest konieczny żaden 

dodatkowy środek polerujący. 

 

UWAGA 

Należy unikać wyważania instrumentem i jego zakleszczania (ryzyko złamania). Stosować wyłącznie w wymienionym 

powyżej zakresie i w opisany sposób. Zalecamy noszenie podczas pracy maseczek i okularów ochronnych. Proszę 

zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta stosowanej końcówki. 

Tylko do użytku profesjonalnego! 

 

PRZECHOWYWANIE 

Najlepiej przechowywać suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 

 

RYZYKO 

Warstwa niklu na trzpieniu: ponieważ podczas prawidłowej pracy trzpień w zasadzie nie ma kontaktu ze śluzówką jamy 

ustnej, nie należy spodziewać się żadnych reakcji alergicznych. Na ten moment nie są znane takie reakcje u pacjentów. 

Przy nieprzerwanej pracy w czasie dłuższym niż 15 sekund należy liczyć się z podwyższeniem temperatury polerowanej 

powierzchni (uszkodzenie miazgi). 

 

UTYLIZACJA 

Przed utylizacją uszkodzonych lub zużytych instrumentów należy poddać je sterylizacji w celu uniknięcia przenoszenia się 

ewentualnych chorób. Należy przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie utylizacji. Użyte instrumenty mogą być usuwane 

razem z ogólnymi odpadami medycznymi. 

 

SKŁAD 

Nierdzewne trzpienie z niklowanego mosiądzu, główka wykonana z włókien impregnowanych materiałem ściernym. Uporal 

typ C węglik krzemu, Uporal typ D pył diamentowy 

 

OPAKOWANIA I NR REFERENCYJNE 

2x szczotka Uporal C® 601 

2x szczotka Uporal D® 603 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja 01/2019 
Zastrzeżenie: 

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą 

obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron 

trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. 

Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany 

wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi 

warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów. 
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